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CONDENSACIÓN EN LA MASCARILLA O TUBO DE AIRE
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mêçÄäÉã~ `~ìë~=éçëáÄäÉ pçäìÅáµå

El equipo no funciona 
(no aparece nada en el 
visor LCD).

El cable de corriente no está 
debidamente conectado.

La unidad no está 
encendida.

Toma de corriente 
defectuosa.

Verifique que el cable de corriente esté 
firmemente enchufado. 

Verifique que el interruptor en la parte 
trasera de la unidad esté en la posición de 
ENCENDIDO (ON).

Pruebe otra toma de corriente.

La luz de la placa de 
calefacción no se 
enciende.

No se ha oprimido la tecla 
Delantera del equipo.

La escala de control está en 
la posición APAGADO 
(OFF).

Oprima la tecla Delantera del equipo para 
activar la placa de calefacción.

Gire la escala de control hacia arriba, 
fuera de la posición APAGADO (OFF).

Cámara de agua con 
fuga

La cámara de agua puede 
estar dañada o fisurada.

Puede ser que la tapa no 
esté correctamente 
colocada.

La junta de la cámara de 
agua puede estar torcida.

Las trabas laterales no están 
debidamente cerradas.

La placa de cubeta no está 
correctamente ajustada.

Contacte a su proveedor para obtener 
una pieza de recambio.

Oprima la tapa firmemente hacia abajo.

Asegúrese de que la junta esté 
debidamente ajustada dentro de la 
cámara de agua.

Asegúrese de que las dos trabas laterales 
estén debidamente cerradas.

Asegúrese de que la placa de cubeta esté 
ajustada correctamente.
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No hay flujo de aire El tubo de aire no está 
debidamente conectado.

El tubo de aire está 
bloqueado, torcido o 
perforado.

El equipo CPAP, APAP o 
binivel no funciona 
correctamente.

La cámara de agua está 
demasiado llena.

Conecte el tubo de aire como se describe 
en “Preparación para el uso” en la 
página 111.

Desbloquee o libere el tubo de aire. 
Verifique que el tubo de aire no esté 
perforado. 

Vea la sección de Solución de problemas 
en el manual del equipo CPAP, APAP o 
binivel.

Extraiga un poco de agua de la cámara de 
agua. Asegúrese de que el nivel de agua 
no sobrepase la marca del nivel máximo 
de agua.

El agua le salpica en el 
rostro

La cámara de agua está 
demasiado llena.

La escala de control está en 
un nivel muy alto, y se está 
formando condensación en 
el tubo de aire y la 
mascarilla.

Una corriente de aire sobre 
el tubo (proveniente de 
ventiladores o unidades de 
aire acondicionado) está 
ocasionando la 
condensación. 

Extraiga un poco de agua de la cámara de 
agua.

Disminuya el nivel en la escala de control.

Aísle el tubo de aire. El colocar el tubo de 
aire bajo los cobertores de la cama puede 
ayudar a impedir la condensación.

El aire no se percibe 
húmedo

La escala de control está en 
un nivel muy bajo.

El calentador del 
erjfa^fob=Oá no está 
funcionando.

Aumente el nivel en la escala de control.

Contacte a su proveedor de equipos.

Aire demasiado 
húmedo

La escala de control está en 
un nivel muy alto.

La humedad relativa del 
ambiente es elevada.

Disminuya el nivel en la escala de control.

Ajuste la configuración de la humedad.

mêçÄäÉã~ `~ìë~=éçëáÄäÉ pçäìÅáµå
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Generador de aire AutoSet CS™, humidificadores ResMed, 
ResControl™, ResLink™. 

1 año 

Generador de aire VPAP™, generador de aire CPAP, generador 
de aire AutoSet T™, generador de aire AutoSet Spirit™, 
generador de aire AutoSet CS™2.

2 años 

Accesorios, sistemas de mascarilla (incluye armazón de la 
mascarilla, almohadilla, arnés para la cabeza y tubos). Excluye 
los dispositivos desechables.

90 días 
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FABRICANTE: ResMed Ltd. 97 Waterloo Road, North Ryde, 
NSW 2113, Australia.

REPRESENTANTE EUROPEO: ResMed (UK) Limited 67B Milton Park 
Abingdon Oxon, OX14 4RX, Reino Unido

PRODUCTO: Humidificador para utilización con sistemas 
generadores de flujo de presión positiva de aire 
para el tratamiento de alteraciones respiratorias 
del sueño.

MODELO: HumidAire 2i

ACCESORIOS: Lo descrito en el manual del usuario adjunto.

CLASIFICACIÓN: IIa.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD:

Anexo II (excepto la Sección 4), 93/42/CEE.

DECLARACIÓN: Por la presente declaramos que el HumidAire 2i 
cumple con la transposición al derecho 
nacional de las disposiciones de la Directiva 93/
42/CEE del Consejo relativa a los productos 
sanitarios. Todos los documentos acreditativos 
se conservan en las instalaciones del fabricante.

NORMAS APLICADAS: EN 60601-1, EN60601-1-2, ISO 8185

ORGANISMO NOTIFICADO: SGS Yarsley International Certification Services 
Ltd.Unit 202b, Worle Parkway, Weston-Super-
Mare, BS22 0WA, Reino Unido.
NB ID. 0120.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Sidney, Australia 15 de abril 2002.

FIRMA AUTORIZADA:

David D'Cruz, VP de Asuntos Reglamentarios y 
Garantía de Calidad
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A

Advertencias y precauciones 108

C

Calentamiento 115
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Compatibilidad electromagnética 126
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Definiciones 107
Dimensiones 125
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I
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Inicio del tratamiento 115
Instalación 111
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L
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P

Peso 125
Preparación para el uso 111

R
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S
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SmartStart 117
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